
D-Sub真空コネクタ結線方法  

フランジ付D-Subコネクター 
コスモサイエンス規格品 

型式：CITN-＊＊＊＊-DS＊＊ 

ピンコネクタ（真空） 
コスモサイエンス規格品 
型式：CITN-DS＊＊-C    

真空用ケーブルの被服を剥がしピンコネクタに挿入する 

はんだ、もしくは圧着工具(※)を用いてケーブルを固定する 

インサート 
カタログ型式： CITN-M＊＊P-VI 

はんだ又は圧着で固定 

圧着 はんだ 
真空用ケーブル 

気抜き穴 

プラグコネクタ（真空） 
コスモサイエンス規格品 
型式：CITN-DS＊＊-P     

※圧着工具はレンタルもしております 
コスモサイエンス規格品 
型式： RT-CT4-＊W 

画像はJISフランジ付D-Subコネクターです 
NW,ICFフランジ付も結線方法は同じです 


